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1 Eslado Pila 5.5,V Verifica voltaje de la pila
2 Prueba de Fugas Se verifica conexién neumatica del equipo K
3 Conexion eléctrica Se verifican las conexiones eléctricas dal aquipo
4 Conexion electrénica Sa verifican las conexiones electrénicas del -qubo" »
5 Prueba de alarma Se verifica sonido sl es agudo o fuerte =
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